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1. SAMMENDRAG.
Det er foretatt en interkalibrering av kullrØrsanalyser
mellom et dansk i to finske i to svenske og ti norske
laboratorier som analyserer iØsemidler i arbeids-
atmosfæren. PrØvene ble laget ved Statens arbeidsmil jø-
insti tutt i Yrkeshygienisk seks jon i som også har bearbei-
det resultatene. Tre av de norske laboratoriene hadde
ikke levert analysesvar ved fristens utiøp.
Ved tidligere interkalibreringer har man i stor grad
forsØkt å kartlegge spesielle analytiske problemer i
forbindelse med bruk av kullrØr til iØsemiddelmålinger .
Etter hvert er bruken av passive prøvetagere (dosimetre)
bli tt mer og mer vanlig til slike målinger. Ved Statens
arbeidsmil jØinsti tutt er man i gang med utprØving av et
system for tilfØring av kjente mengder iØsemidler til
dosimetre i og kommende interkalibreringer vil omfatte
også slike prøvetagere .
PrØvene ved denne interkalibreringen var ment å simulere
luftprØver fra arbeid i et flexotrykkeri. Komponentene
var etylacetati n-propylacetati 2-propanoll etanoIi
n-propanol i 1-metoksy-2-propanol og 2-etoksyetanol.
Laboratoriene skulle foreta både kvalitativ og kvantita-
tiv analyse av 5 prøver. Til hver prØveserie fulgte også
ett ekstrarør med de samme komponenter i som laboratoriene
kunne ha til hjelp i den kvali tative analysen.
32. INNLEDNING.
Statens arbeidsmiljØinstitutt er ved siden av å være
landsdelslaboratorium for Østlands-området også referanse-
laboratorium for Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier i
landet forØvrig . Oppgaven som referanselaboratorium
medfØrer blant annet gjennomfØring av interkalibreringer
av analyser for de laboratoriene som utfØrer slike
oppdrag for Arbeidstilsynet.
Dette innebærer at instituttet blir både arrangØr av og
del taker i interlaboratoriekontrollene. Vi bestreber oss
på i og mener at vi i denne forbindelse har oppnådd i å
skille klart mellom de personer som er involvert i hen-
holdsvis tillaging og analyse av prØvene.
De siste årene er det i Norge opprettet flere private
kommersielle laboratorier som tilbyr analyse av luft-
prØver med hensyn på iøsemidler .
Det er i dag ingen offentlig godkjenningsordning for
disse laboratoriene i men de har nå fått tilbud om å del ta
i disse interlaboratoriekontrollene. Det er opp til hvert
enkel t laboratorium om de Ønsker å del ta i og deltagelsen
innebærer ingen offentlig godkjenning av laboratoriet.
Det er sannsynlig at resultatene i i hvert fall for de
norske laboratoriene i vil bli offentliggjort i bladet
"Arbeidervern" .
Ved siden av Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier
del tok denne gangen fra Norge også SINTEF i Yrkesmedi-
sinsk avdeling ved Telemark sentralsjukehus og
Nordisk Analysecenter . Fra de andre nordiske land
del tok ArbejdsmiljØinsti tuttet i KØbenhavn i de Yrkesmedi-
cinska klinikene i Lund og LinkØping og de finske region-
insti tuttene för arbetshygien i Kuopio og Lappeenranta .
Interkalibreringer har vært utfØrt ca. 1 gang pr hal vår
4med en viss progres jon i vanskelighetsgrad. Det er blitt
sendt ut kullrØrsprøver som inneholder forskjellige IØse-
midler i kjente mengder. Ved tillaging tilstrebes
simulering av reelle prØver fra arbeidsatmosfæren .
Resul ta tene fra den forrige interkalibrer ingen tydet på
at flere av laboratoriene hadde problemer både med den
kvalitative og den kvan ti ta ti ve analysen. For å få nok
en kontroll på om laboratoriene behersker metoden
tilfredsstillende i ble det også denne gangen sendt ut
prØver som ikke burde medfØre store analytiske problemer.
For noen av laboratoriene som del tar i interkalibreringeni
vil denne type analyse fortone seg noe mer problematisk
enn de oppdrag de normal t utfØrer. Dette fordi man her -
ved siden av den kvanti tati ve bestemmelsen - skal foreta
en total kvali ta ti v analyse av prØvene. Vanligvis utfØrer
disse laboratoriene bare en kvantitativ analyse av på
forhånd angitte komponenter.
På denne bakgrunn Ønsket enkel te deltagere etter forrige
interkalibreringsrunde at hver prØveserie også skulle
omfatte ett ekstra rØr med de samme komponentene til
hjelp i den kvali tative analysen.
Denne prØveserien omfattet derfor 5 testrør og ett slikt
ekstrarØr .
PrØvene var ment å simulere luftprØver fra arbeid i et
flexotrykkeri.
53. MATERIALER OG METODER.
3 . 1 GenereI t .
For analyselaboratorier er det nØdvendig å kjenne nøy-
aktighet og presis jon for analysemetodene som anvendes.
Det er også viktig å oppdage systematiske feil eller
feilidentifiseringer. Spesielt gjelder det laboratorier
hvis analysesvar kan gi grunnlag for offentlige pålegg.
Ut fra resultatene kan vi finne ut:
1. Hvilken nØyaktighet og presisjon den anvendte metode
har.
2. Om et laboratorium analyserer en eller flere kompo-
nenter "galt".
3. Om et laboratorium analyserer mer eller mindre
presist enn de andre.
4 . Ved sammenligninger finne ut hvor i analyseprose-
dyren man bØr foreta forbedringer i dvs. utnytte
erfaringer fra alle de del takende laboratorier.
63.2 Del taqende laboratorier.
Ved denne interkalibreringen ble prØver sendt ut den
11. november 1988 til fØlgende laboratorier som alle
hadde sagt seg interessert i å del ta:
A: ArbejdsmiljØinstituttet, LersØ Parkallè 105,
2100 KØbenhavn ø. 1 Danmark.
B: Telemark sentralsjukehus, Yrkesmedisinsk avdeling 1
Sverresgt. 28, 3900 Porsgrunn.
c: Arbeidstilsynet, Laboratoriet i Bergen, Postboks
2362, 5012 Solheimsvik.
D: Statens arbeidsmiljØinstitutt, Postboks 8149 Dep.,
0033 Oslo 1.
E: SINTEF, Avd. for teknisk kjemi, 7034 Trondheim-NTH.
F: Arbeidstilsynet 1 Laboratoriet i Kristiansand 1
Postboks 639, 4601 Kristiansand.
G: Arbeidstilsynet, Laboratoriet i Narviki
Postboks 2141 8501 Narvik.
H: Kuopio regioninstitut för arbetshygien, Box 931
SF-7070 1 Kuopio, Finland.
I: Yrkesmedicinska laboratoriet, Lasarettet,
S-22185 Lundi Sverige.
J: Lappeenranta regioninsti tut för arbetshygien,
P . O . Box 1 75 ,
SF-53101 Lappeenranta, Finland.
7K: Chemlab Services AI S, Postboks 1517 Sandviken,
5035 B~rgen.
L: Nordisk Analysecenter AI S, Postboks 47 Grorud,
0917 Oslo 9.
M: Senter for Industriforskning, Postboks 350,
0314 Oslo 3.
N: Westlab AlS, Oljevn. 2, 5056 Tananger.
O: Yrkesmedicinska kliniken, Regions jukhuset,
S-581 85 Linköping, Sverige.
Fristen for innlevering av analysebesvarelser var satt
til 15. januar 1989. Pr. 25. januar 1989 var det kommet
svar fra 12 av laboratoriene, mens Chemlab Services , SI
og Westlab AI Smeddel te at analysesvar ikke ville fore-
ligge. Rapporten omfatter derfor ikke resultater for
disse tre laboratoriene.
83.3 Preparerinq av prØvene.
Ved tillaging av kullrØrsprøvene er det benyttet en
standardgassgenerator og en mul ti-prøvetaker med 100
dyser tilpasset kullrØr (se fig. 3.1). Standardgass-
generatoren arbeider etter fØlgende prinsipp: En
væskeblanding med kjent sammensetning blir ved hjelp av
en motordrevet sprøyte tilfØrt et oppvarmet fordampnings-
kammer . Gjennom fordampningskammeret går en luftstrØm med
kjent hastighet. Luften blandes godt og ledes til
prØvetakeren hvor kullrØrene er tilkoplet. Dysene i
prØvetakeren er på forhånd kalibrert til kjente luft-
mengder Itid. PrØvene suges gjennom kullrØrene ved hjelp
aven pumpe.
Ved denne interkalibreringen ble det preparert fem rØr
pluss ett ekstrarØr . Løsemiddelblandingen bestod av
etylacetat, n-propylacetat, 2-propanoll etanoIi n-propanol,
1-metoksy-2-propanol og 2-etoksyetanol.
Laboratoriene skulle foreta både kvalitativ og
kvant i tativ analyse av de fem prøvene.
3.4 Anal ysebetinqelser.
En av hensiktene med interkalibreringene er å sammenligne
de rutinemesssige analyseprosedyrene ved de forskjellige
laboratoriene. FØlgelig blir det ved utsendelsen av
prØvene ikke anbefalt noen analysemetode 1 men labora to-
riene er generelt oppfordret til å la prØvene gå inn i
den normale analyserutinen . Både eluering av kullrØrene
og de gasskromatografiske betingelsene varierer en del. I
tabell 3. ~ finnes en oversikt over analysebetingelsene .












































INTERKALIBRERING (XI I I)





oTemp. C El uer-
middel
FID (1+3)m 10% CW1500 på














Carbowax 20M på 80/100
Supeleoport .
20% SP-2100 0.1% CW-1500
Grapae 80/100
10% FFAP på 80/100 70,110
Chrom. WAW 1. 5m ss
Forkolonne : O. 5m 10% TCEP
på 80/100 Chrom. PAW 90
Analysekolonne : 1 .5m 10%
TCEP på 80/100 Chrom. PAW
2m 10% CW400 på 80/100 70
Supeleoport
Supelcowax 60m O. 75~m
i.d. SBP-1
15% CW 20M på Chrom. W
80 1100
20% SP-2100 + 0.1%CW1500
på Supeleoport 100/120









G Pye- FID SP-1000 80 CS2
Unicam
H HP 5880 FID Carbowax 20M, 50m sil. 50-110 CS
2
I Carlo 25m 0.32mm i.d. CS2
Erba Chrompack CP SIL 8 CB
20m Chrompack WAX 57 CB
J 2m 10% Carboxax 20MI 70- 95 CS2
2% KOH
L Perkin FID 30m O. 32mm i. d . 35-125 CS2
EImer Supelco SBP-1
8500 30m 0.32mm i.d. Supelco
Supelcowax 10
O 20m 10% Carbowax 20M CS2
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4. RESULTATER OG DISKUSJON.
4.1 Behandlinq av analyseresultatene .
Det er regnet ut gjenfinningsprosent for etylacetat,
n-propylacetat, 2-propanol i etanol, n-propanol i 1-metoksy-
2-propanol og 2-etoksyetanol.
4.2 Samlet vurderinq av resultatene .
Ved tillaging av disse interkalibreringsprØvene har vi
benyttet vår multiprØvetager. Fordelen med denne er
bl. a. at kullrØrsprøver til alle laboratoriene blir
preparert samtidig under samme betingelser. Da dysene i
prøvetageren ikke er hel t likt kalibrert, vil mengden
stoff pr. kullrØr være litt forskjellig, men luft-
konsentrasjonen blir den samme for alle prøver. Tabell
4.2 viser beregnede konsentrasjoner i ~g komponent pr.
liter luft for prøvene.
TABELL 4.2
Faci ttabell. Beregnede konsentrasjoner i ~g komponent
pr. liter luft.
Et yl- N-propyl- 2- Etanol N- 1-metoksy- 2-et.oksy-
acet.a t aceta t propanol propanol 2-propanol etanol
75.9 66.5 64.1 59.4 58.4 86.9 124
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Fig. 4.1 A og B viser en samlet oversikt over alle









Laboratorier merket () har enten feilidentifisert
eller ikke påvist èn eller flere komponenter.
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Figur 4.1A
Samlet oversikt over resul tatene for
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Samlet oversikt over resul- T ~tatene for laboratoriene ~TT
































Bortsett fra laboratoriene H i L og O har al le labora-
toriene foretatt en korrekt kvali tati v analyse av prØvene.
Laborator ium H har ikke påvist 1-metoksy 2-propanol og
2-etoksyetanol, laboratorium L har ikke påvist 2-etoksy-
etanol og laboratorium O har ikke identifisert n-propyl-
aceta t, etanol, n-propanol og 2-etoksyetanol.
Laboratorium B mener i tillegg til de aktuelle komponenter
å ha påvist relativt store mengder iso-oktan i to av prØ-
vene. Da denne komponenten ikke er påvist av noen andre,
er det grunn til å tro at dette skyldes en forurensning
ved laboratorium B.
Laboratorium L har som eneste laboratorium påvist rela-
ti vt store mengder etanologså i rØrenes kontrolldeler .
Analyseresul tatene som er oppgitt i figur 4.2 og tabell
A1 .11 i vedlegget angir summen av etanol for hoved- og
kontrolldelene . Dette laboratoriet har imidlertid angitt
al t for hØye verdier for de fleste komponentene i og den
angi tte etanolkonsentrasjonen fra rØrenes hoveddeler ville
alene gi en gjenfinning på over 100% i forhold til facit.
Laboratorium E har ~dentifisert alle komponentene, men
har ikke kvantifisert 1-metoksy-2-propanol.
For de laboratoriene som har identifisert 2-etoksyetanol
og som har benyttet CS som desorpsjonsmiddel, er gjen-
2
finningen av denne komponenten som ventet gjennomgående
dårligere enn for de andre komponentene. (Gjenfinning:
(58-82)%) .
Dette gjelder imidlertid ikke laboratorium I som har
analysert både 2-etoksyetanol og n-propylacetat for hØyt.
Gjenfinning: (113-129) %.
For hØy er også gjenfinningen av 1-metoksy-2-propanol
for laboratorium Fi (gjenfinning (118-119)%), og av
etanol for laboratorium Ji (128-147)%.
17
Laboratorium L har stor spredning i sine resultater og
bortsett fra resultatene for n-propanol er gjennfinnings-
prosenten for dette laboratoriet mellom 113% og 226%.
Total t sett må man kunne si a t labora tor iene H i I, J og L
har for li ten nØyaktighet i sine resultater og til dels
også dårlig presisjon.
Laboratorium C har gjennomgående bra presisjon, men har
systematisk analysert alle komponeneter for lavt.
(Gjenfinning (61-93)%).
Ser man bort fra de henholdsvis manglende og noe hØye
verdier for 1-metoksy-2-propanol for laboratoriene E og F,
samt de lave verdiene for 2-etoksyetanol for laborato-
riene Bi E og G, må laboratoriene A, B, Di Ei F og G sies
å ha utfØrt en rimelig bra analyse. Resultatene for disse
kan sammenfattes slik:
Komponent Gjennomsni ttlig Range
gjenfinning
Et.ylaceta t. 95 % ( 88 - 100) %
N-propylaceta t. 94 % ( 86 - 99) %
2-propanol 99 % ( 92 - 108) %
Etanol 96 % ( 90 - 110)%
N-propanol 92 % (87 - 99) %
1-metoksy- 94 % ( 84 - 104) %
2-propanol
2-etoksyetanol 88 % ( 83 - 95) %
~ 8
Denne interkalibreringen synes ellers å avspeile at de
laboratoriene som har lang rutine i nettopp denne typen
analyseoppgaver i oppnår best resultater både når det
gj elder nØyaktighet og presis jon ~ mens de laboratorier
som enten er inne i en innkjØringsfase eller som vanlig-
vis har befatning med andre typer problemstillinger,
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